






ZONAS DE INYECCIÓN
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• Procedimiento no incisional y no 
invasivo.

• Tiempo de tratamiento corto.
 
• Anestesia local.

• Ideal para tratamiento en un día.
 
• No requiere hospitalización.

TRATAMIENTO CON 
POWERFILL
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PENE

Información para la inyección de pene:
 
• Inyectar con cánula (17-18G,50mm).
• Capa de inyección: capa subcutánea      
(entre la fascia de Dartos y la fascia de Buck).
• Concentración para el tratamiento: 
D18.

• Técnica de inyección: Técnica de abanico.

• Cantidad de tratamiento: 
1~2 viales   
(1 vial para asiáticos, 1~2 viales 
para otros).

• Sugerencia para el tratamiento: 1~2 tratamientos     
/intervalo de 1~1,5 meses.  

Inyección de
PowerFill en la

capa subcutánea
entre la fascia de
Dartos y la fascia

de Buck del pene.

Pene agrandado
justo después de la

inyección de
PowerFill en la

capa subcutánea.
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PENE

Aviso importante para el  medico: 

A. Use una jeringa de 10 ml. para una 
mejor inyección 

B. En el sentido de las agujas del reloj 
de 8 a 4 en punto para evitar la uretra.

• Mejora general: inyecte alrededor de 
la unión penopubiana hacia el surco 
coronal del pene y haga una forma 
mientras se inyecta. 

• Anillo de silicona: inyecte alrededor 
del surco coronal del pene entre la 
fascia de Dartos y la fascia de Buck y 
haga una forma de anillo durante la 
inyección.

Anillo de silicona Mejora General
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GLÚTEOS

Información para la inyección de glúteos 
 
• Inyectar con cánula (18G, 50mm).
  
• Capa de inyección: capa subcutánea (tejido graso).
 
• Concentración para el tratamiento: D30~D40.
 
• Técnica de inyección: Técnica de abanico.
 
• Cantidad de tratamiento: 4 viales (2 viales por lado).
 
• Sugerencia para el tratamiento: 
3 tratamientos / intervalo de 4~6 semanas.
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GLÚTEOS

Aviso importante para el médico: 

A. Esterilice el área de inyección 
con solución de Potadine 
(povidone-iodine, 5%).  

B. Extraiga 2cc de lidocaína (1 % 
o 2 %) con una jeringa y 
agréguelos a la solución 
reconstituida uniformemente 
antes de la cirugía. 

C. El tamaño de la microesfera 
PowerFill (150-300 mm) es  
mucho mayor que el de 
AestheFill (20-70 mm), 
asegúrese de que la solución 
reconstituida se diluya 
homogéneamente antes de la 
inyección. 




